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ellulite, initially called « panniculosis » in 1904,
is an extremely common progressive female disease

which in France today affects around 90% of women
between the ages of 30 and 54 years It is characterized
by an orange-peel appearance of the skin surface, more
or less severe in intensity, and localized mostly on the
gluteal-femoral areas. Cellulite is resistant to reduced-
calorie diets and physical exercise and can cause a consi-
derable aesthetic and psychological handicap in women.
The adverse skin changes which affect the hypodermis
and dermis are an association of complex mechanisms
involving the venous-lymphatic circulation (stasis),
the adipocyte (hypertrophy) and the connective tissue
(fibrosis) (1, 2). It may be worsened by hormone im-
balance, a sedentary lifestyle, malnutrition, stress, and
venous insufficiency.

The diagnosis of cellulite is, above all, clinical. The
« pinch test » enables its severity, and therefore grade, to
be defined (1). Standardized photographs, measurement
of perimeter and skin fold thickness are parameters whose
evaluation merits supplementation by the much more
specific techniques for analyzing skin texture. The skin
imprint technique allows the skin relief to be assessed in
very fine detail ; 20 MHz ultrasound perfectly illustrates
the phenomenon of herniation of the hypodermis into the
dermis (3) and measurement of the dermis-hypodermis
interface is an extremely useful factor for evaluating
change on treatment (4).

The LPG® technique, called Endermologie®, in its
aesthetic applications, is a non-invasive technique which,
by creating a skin fold, mobilizes the cutaneous tissue
held between 2 motorized rollers. Its clinical efficacy in
cellulite and body contouring is well-documented (5-8).

As users of several high technology methods of evalua-
tion, it appeared of interest to quantify the efficacy and
sustained effect of Endermologie® (using the Cellu-M6®

Keymodule i) at 6 months in terms of aesthetic appea-
rance and appearance of cutaneous and subcutaneous
structures.

Material and methods

 

Population

 

The study was approved by the Marseille CCPPRB (ethi-
cal committee) and was carried out on 30 clearly informed,
healthy volunteers (who signed an informed consent form).
The volunteers were female and had cellulite of the thighs
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a cellulite, initialement appelée « panniculose » en
1904, est une affection féminine évolutive extrême-

ment fréquente qui concerne aujourd’hui, en France, en-
viron 90% des femmes de 30 à 54 ans. Caractérisée par
un aspect peau d’orange de la surface cutanée, d’intensi-
té plus ou moins sévère, localisée principalement sur les
zones glutéo-fémorales, résistante aux régimes hypoca-
loriques et à l’exercice physique, la cellulite est suscep-
tible de générer chez les femmes un handicap esthétique
et psychique important. Les altérations cutanées qui af-
fectent l’hypoderme et le derme associent des mécanismes
complexes impliquant la circulation veinolymphatique
(stase), l’adipocyte (hypertrophie) et le tissu conjonctif
(fibrose) (1, 2) et peuvent être aggravées par un désé-
quilibre hormonal, la sédentarité, une malnutrition, le
stress, l’insuffisance veineuse.

Le diagnostic de cellulite est avant tout clinique et le
« test du pincement » permet d’en définir la sévérité et
donc le grade (1). Les photographies standardisées, la
mesure de périmétrie et d’épaisseur du pli cutané sont
des éléments dont l’évaluation mérite d’être complétée
par des techniques beaucoup plus spécifiques d’analy-
se de la texture cutanée. La technique d’empreintes cu-
tanées permet d’apprécier très finement le relief cuta-
né ; l’échographie 20 MHz appréhende parfaitement le
phénomène d’hernie de l’hypoderme dans le derme (3)
et la mesure de l’interface derme-hypoderme constitue
un élément d’évolution sous traitement extrêmement in-
téressant (4).

La technique LPG®, appelée Endermologie® pour ses
applications esthétiques, est une technique non-invasive
qui consiste, en créant un pli cutané, à mobiliser le tissu
cutané saisi entre 2 rouleaux motorisés et dont l’efficaci-
té clinique dans la cellulite et le body contouring est bien
documentée (5-8).

En utilisant plusieurs moyens d’évaluation de haute tech-
nologie, il est apparu intéressant de quantifier l’efficaci-
té et la rémanence à 6 mois de l’Endermologie® (utilisant
le Cellu-M6® Keymodule 

 

i

 

) tant pour ce qui concerne
l’aspect esthétique que l’aspect des structures cutanées et
sous cutanées.

Matériel et méthodes

 

Population

 

L’étude ayant reçu l’avis favorable du CCPPRB de Mar-
seille, a porté sur 30 volontaires sains clairement infor-
més (signature d’un formulaire de consentement éclairé),
de sexe féminin présentant de la cellulite des cuisses (gra-
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(grade ≥ 2 according to the Nurnberger Classification).
The average age of the patients was 30 ± 8 years old,
average weight was 65.7 kg, and their BMI was between
22 and 30 kg/m2. In order to exclude any interference due
to hormonal or environment effects, the patients were
required to be receiving oral contraception for more than
3 months and to provide evidence of stable dietary habit,
weight and physical activity for at least 2 years.

 

Treatment with Cellu M6¤ Keymodule i

 

The Cellu-M6® Keymodule i device is a class IIa medi-
cal device which consists of a treatment chamber with
2 motorized roller systems which are now independent of
each other coupled to an aspiration system which enables
a skin fold to be held. The new motorization of the
Cellu M6® Keymodule i permits multiple shapes of skin
fold : the tissue mobilization optimized in this way follows
charts and manoeuvres which are pre-defined in the practical
protocol. Each subject underwent one session of
Endermologie® lasting 35 minutes, administered by a trai-
ned physiotherapist. The sessions were administered twice
per week for  8 weeks (initial treatment). The subjects were
then randomized into 3 groups for a follow-up period of
6 months, with 0, 1, or 2 follow-up sessions per month (group
0 : 0 sessions/month ; group 1 : 1 session/month ; group 2 :
2 sessions/month).

 

Analysis criteria

 

The analysis criteria were related mostly to objective
physical measurements (perimetry, skin fold thickness,
ultrasound, skin imprints and standardized photographs)
and on subjective assessments (self-completed question-
naire). In order to avoid any hormonal interaction, all eva-
luations were performed in the first phase of the menstrual
cycle before the start of the Endermologie® sessions (W0)
and after 4 and 8 weeks of initial treatment (W4 and W8
respectively). These were reproduced in the same way du-
ring the follow-up phase, after treatment for 2, 4 and 6
months (W16, W24, W32 respectively).

 

• PERIMETRY AND SKIN FOLD

 

Perimeter measurements were performed with a milli-
metre tape measure at 3 points (top, middle, knee) of each
thigh. The height of each measurement point was identi-
fied throughout the study using a height gauge. Caliper
gauge measurement of skin fold thickness was performed
at 2 lateral points (top, middle) of the right and left
inferior limbs. Identification points were defined for each
of these measurements with templates and digitalized
photographs.

 

• ULTRASOUND

 

The ultrasound measurements were performed with a
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de ≥ 2 selon la Classification Nurnberger). L’âge moyen
des patientes était de 30 ± 8 ans, le poids moyen de 65,7 kg
et leur IMC était compris entre 22-30 kg/m2. Pour élimi-
ner toute interférence liée à des perturbations hormonales
ou environnementales, les patientes devaient être sous
contraceptif oral depuis plus de 3 mois et justifier d’une
hygiène alimentaire, d’un poids et d’une activité physique
stables depuis au moins 2 ans.

 

Traitement par Cellu-M6® Keymodule 

 

i

 

Le dispositif Cellu-M6® Keymodule

 

i

 

est un dispositif
médical de classe IIa qui comporte une chambre de trai-
tement avec un système de 2 rouleaux motorisés, désor-
mais indépendants l’un de l’autre, couplée à un système
d’aspiration permettant de saisir le pli cutané. La nou-
velle motorisation du Cellu-M6® Keymodule 
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autorise
une multiplicité de forme de plis de peauet la mobilisa-
tion tissulaire ainsi optimisée obéit, par ailleurs, à des tra-
cés et manœuvres prédéfinis dans le protocole pratique.
Chaque sujet a eu une séance d’Endermologie® de 35 mi-
nutes réalisée par un kinésithérapeute entraîné. Ces séances
ont été dispensées 2 fois par semaine pendant 8 semaines
(traitement d’attaque). Les sujets ont été ensuite répar-
tis en 3 groupes selon la randomisation pour une pério-
de de suivi de 6 mois avec 0, 1 ou 2 séances d’entretien
par mois (groupe 0 : 0 séance/mois ; groupe 1 : 1 séan-
ce/mois ; groupe 2 : 2 séances/mois).

 

Critères d’analyse

 

Les critères d’analyse sont principalement liés à des me-
sures physiques objectives (périmétrie, pli cutané, écho-
graphie, empreintes cutanées, photographies standardi-
sées) et des mesures subjectives (auto-questionnaire).
Afin d’éviter toute interaction hormonale, toutes les éva-
luations ont été réalisées en première phase du cycle mens-
truel, avant le début des séances d’Endermologie® (S0)
et après 4 et 8 semaines de traitement d’attaque (respec-
tivement S4 et S8). Elles ont été reproduites de la même
façon durant la phase de suivi après 2, 4, 6 mois de trai-
tement (respectivement S16, S24, S32).

 

• PÉRIMÈTRIE ET PLI CUTANÉ

 

Les mesures périmétriques ont été réalisées au ruban
millimétrique en 3 points (haut, milieu, genou) de cha-
cune des deux cuisses. La hauteur de chaque point de
mesure a été repérée tout au long de l’étude à l’aide d’une
toise. La mesure de l’épaisseur du pli cutané par Caliper
a été réalisée en 2 points latéraux (haut, milieu) des
membres inférieurs droit et gauche. Des prises de repères
ont été réalisées pour chacune de ces évaluations avec des
calques et des photographies numériques.

 

• ÉCHOGRAPHIE

 

Les mesures échographiques ont été réalisées à l’aide
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B scanner (Dermscan C, Cortex technology, Hadsund,
Denmark), equipped with a 20 MHz transducer (maxi-
mum depth 3 cm). The instrument consists of three prin-
cipal parts : the probe, the image processing unit and the
data registration system.

The ultrasound images were produced as follows :
the intensity of ultrasound echoes reflected by the different
skin structures was treated and visualized in a two-
dimensional colour image form called « cutaneous ultra-
sound ». The different colour levels represent different levels
of echogenicity of the skin structures. Three ultrasound
measurements were performed on each test area.

After acquisition and registration the ultrasound images
were processed by an analytical programme (Dermavision
2D, Cortex Technology). The parameter « length of the
dermis-hypodermis interface » was measured for each of
the three ultrasound images. The mean of the three values
obtained was used for the analysis.

 

• SKIN IMPRINTS (REPLICATES) AND
TREATMENT BY IMAGE ANALYSIS

 

At each visit, an imprint was taken on pinched skin, with
the subject in the standing position/anatomical landmark,
using 8 to 10 grams of Silflo elastomer mastic (Flexico,
Davis Healthcare Services Ltd. UK), premixed with 8 to
10 drops of catalyst using a spatula. The imprints were
analyzed with an image analysis system consisting of a
CCTV camera (Cohu Inc, San Diego, CA, USA) equip-
ped with a Computar macro objective. The imprint was
illuminated with low-angled light from a lamp (⊕10o).
This generates shadows cast behind each depression
(indent). Acquisition of this image, and therefore of these
shadows, was performed using the camera and a
digitalization card. The image was then treated by
computer (Quantirides software, Monaderm, Monaco),
and the dimpled surface was then calculated.

 

• STANDARDIZED PHOTOGRAPHS

 

Careful photographic documentation was performed to
morphologically analyze the treated area. The digitalized
photographs were taken (whole body and thighs) with a
Canon Powershop A60 system, and stored on a PC under
standardized conditions (distance, position of the subject,
lighting etc.) with the Results-6® instrument from LPG®

Systems.

 

• SELF-COMPLETED QUESTIONNAIRE

 

A subjective evaluation was performed with a self-completed
questionnaire in which the patients were able to record any
changes in their skin which were observed (more-, or less-
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d'un scanner B (Dermascan C, Cortex technology, Had-
sund, Denmark), équipé d'un transducteur de 20 MHz
(profondeur maximum de 3 cm). L’appareil est constitué
de trois parties principales : la sonde, l’unité de traitement
d’images et le système d’enregistrement des données.

Les images échographiques sont produites de la façon
suivante : l’intensité des échos ultrasonores reflétés par
les différentes structures cutanées est traitée et visualisée
sous forme d’une image bidimensionnelle en couleur ap-
pelée « échographie cutanée ». Les différents niveaux de
couleur correspondent aux différents niveaux d’échogé-
nicité des structures cutanées. Trois échographies ont été
réalisées sur chaque zone de test.

Après acquisition et enregistrement, les images échogra-
phiques ont été traitées par un programme d’analyse (Der-
mavision 2D, Cortex Technology). Le paramètre « lon-
gueur de l’interface derme-hypoderme » a été mesuré pour
chacune des trois images échographiques. La moyenne des
trois valeurs obtenues a été utilisée pour l’analyse.

 

• EMPREINTES CUTANÉES (RÉPLIQUES) ET
TRAITEMENT PAR ANALYSE D’IMAGE

 

A chaque visite, la prise d’empreinte a été réalisée sur
peau pincée (sujet en position debout/repérage anato-
mique) avec 8 à 10 grammes de mastic élastomère Silflo
(Flexico, Davis Healthcare Services Ltd, UK) mélangés
préalablement à la spatule avec 8 à 10 gouttes de cataly-
seur. Les empreintes ont été analysées à l’aide d’un sys-
tème d’analyse d’image, constitué d’une caméra CCD
(Cohu Inc, San Diego, CA, USA) équipée d’un objectif
macro Computar. Une lampe permet d’éclairer l’empreinte
en lumière rasante (⊕10°). Celle-ci génère des ombres
portées derrière chaque dépression (capitons). L’acqui-
sition de cette image, et donc de ces ombres, est réalisée
au moyen de la caméra et d’une carte de digitalisation.
L’image est ensuite traitée sur ordinateur (logiciel Quan-
tirides, Monaderm, Monaco) et la surface des capitons
est ainsi calculée.

 

• PHOTOGRAPHIES STANDARDISÉES

 

Une documentation photographique soigneuse a été réa-
lisée pour analyser morphologiquement les zones traitées.
Les photographies numériques ont été prises (corps en-
tier et cuisses) avec un système Canon Powershot A60 et
stockées sur un PC, dans les conditions standardisées
(distance, position du sujet, éclairage) avec l’appareil
Results-6® de LPG® Systems.

 

• AUTO-QUESTIONNAIRE

 

Une évaluation subjective a été utilisée à l’aide d’un auto-
questionnaire où les patientes ont pu reporter les éven-
tuelles modifications cutanées observées (peau plus ou



 

© Nouv. Dermatol. 2003 ; 22 : 261-269 5

 

ä

 

MISE AU POINT

 

REVIEW

 

Traitement de la cellulite

 

Treatment of cellulite 

 

moins lisse, peau plus ou moins ferme, peau plus ou moins
capitonnée) ainsi que la satisfaction vis-à-vis du traite-
ment anti-cellulite et ses effets ressentis (agréable, re-
laxant, dynamisant) grâce à une échelle visuelle analo-
gique (score de 0 à 10). Les éventuels effets indésirables
ou secondaires ont également été répertoriés.

 

• ANALYSE STATISTIQUE

 

Des statistiques descriptives (moyenne et écart type)
ont été calculées pour chaque paramètre, à chaque ins-
tant de l’étude.

Durant la phase de traitement d’attaque, les 30 sujets
appartiennent au même groupe de traitement, les ana-
lyses sont de type intra-individuelles avec comparaison
avant (S0)/ après (S4 et S8). La normalité des paramètres
a été testée avant chaque analyse.

Pour les paramètres à distribution normale, une analy-
se de variance testant les effets « Sujet » et « Séance » a
été réalisée. Dans le cas d’un effet « Séance » significatif
(p < 0,05), les valeurs obtenues à S4 et S8 ont été com-
parées à celles de S0 par un test 
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de Student pour don-
nées pairées. Les paramètres à distribution non normale
ont été analysés par des tests non paramétriques (Krus-
kal Wallis et Wilcoxon).

Durant la phase de suivi, les sujets ont été répartis en
3 groupes parallèles, ce qui a amené à une analyse de type
comparaison inter-groupes. Pour chaque paramètre, les ana-
lyses ont été réalisées sur les variations par rapport à S8. Le
seuil de significativité des tests statistiques a été fixé à p <0,05.

Résultats

 

Périmètre et pli cutané

 

Le traitement d’attaque entraîne une diminution signi-
ficative des moyennes de périmétrie et d’épaisseur du pli
cutané dès S4 (soit 8 séances). Il existe un effet durée-
dépendant et les valeurs observées à S8 sont significati-
vement diminuées par rapport à S4 

 

(Fig. 1)

 

.

 

smooth skin, more- or less-firm skin, more- or less-
dimpled skin appearance), together with satisfaction with
the anti-cellulite treatment, and the effects experienced
(pleasant, relaxing, energising) using a visual analogue
scale (score from 0 to 10). Any adverse or secondary effects
were also recorded.

 

• 

 

STATISTICAL ANALYSIS

 

Descriptive statistics (mean and standard deviation)
were calculated for each parameter, at each time-point
in the study.

During the initial treatment phase in which the 30 sub-
jects belonged to the same treatment group, the analyses
were intra-individual, with comparisons before W0/
after (W4 and W8). The parameters were tested for nor-
mal distribution before each analysis.

For parameters which were distributed normally,
analysis of variance was used to test the subject- and
session- effects. If a session-effect was significant
(p < 0.05), the values obtained at W4 and W8 were com-
pared to those at W0 by the Student test for paired data.
Parameters which were not normally distributed were
analyzed by non-parametric tests (Kruskal Wallis and
Wilcoxon).

During the follow-up phase, the subjects were divided into
3 parallel groups and an inter-group comparison analysis
was therefore performed. For each parameter, the analyses
were performed on differences compared to W8. The level of
significance for the statistical tests was set at p < 0.05.

Results

 

Perimeter and skin fold

 

Initial treatment produces a significant fall in mean
perimeters and skin fold thickness, as early as W4 (i.e.
8 sessions). A duration-dependent effect is present and the
values observed at W8 are significantly lower compared
to W4 

 

(Fig. 1)
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Figure 1: 

 

Evolution de la périmétrie et de l’épaisseur du pli cutané durant le traitement d’attaque de 8 semaines (**p < 0,001)

 

Change in perimetry and skin fold thickness during the 8 week initial treatment (**p < 0,001)
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A S8, 93% des sujets ont ainsi une rŽduction pŽrimŽ-
trique avec des valeurs comprises entre 0,5 et 3,5cm (rŽ-
duction moyenne =1 cm); 100% des sujets ont une di-
minution de lÕŽpaisseur du pli cutanŽ et la variation
moyenne (0,8cm) est double de celle observŽe ˆ S4.

Durant la phase de suivi, les Žvolutions pŽrimŽtriques
varient selon le groupe: ˆ 6 mois, et par rapport ˆ S8, le
groupe G0 reste stable (100% rŽmanence), pour le grou-
pe G2 il existe une majoration de lÕefficacitŽ de 43% (rŽ-
duction moyenne passant alors de 1,4cm ˆ 2 cm). En ce
qui concerne le pli cutanŽ, les Žvolutions entre S8 et S32
sont peu diffŽrentes entre les groupes et la rŽmanence at-
teint 50% d•s S24 quel que soit le groupe.

 

ƒchographie

 

Les images Žchographiques montrent une linŽarisation
de lÕinterface derme-hypoderme avec une diminution si-
gnificative de la longueur de cette interface d•s S4 avec
effet-dose puisquÕˆ S8, la diminution moyenne (0,78mm)
est quasi double de celle observŽe ˆ S4 

 

(Fig. 2)

 

.

 

At W8, 93% of the subjects achieved a perimeter reduction
with values of between 0.5 and 3.5 cm (mean reduction
= 1 cm); 100% of subjects achieved a fall in skin fold
thickness, and the mean change (0.8 cm) is twice that
observed on W4.

During the follow-up phase, the changes in perimeter
vary depending on the group: at 6 months compared to
W8 group, G0 remains stable (100% sustained effect)
and efficacy improves by 43% in group G2 (mean reduc-
tion increasing from 1.4 to 2cm). Changes in skin fold
thickness between W8 and W32 differ little between the
groups and the lasting effect reaches 50% at W24, re-
gardless of group.

 

Ultrasound

 

Ultrasound images demonstrate linearization of the
dermis-hypodermis interface, with a significant fall in
the length of this interface as early as W4, with a dose-
response effect, as the mean fall at W8 (0.78 mm) is
almost twice than seen at W4 

 

(Fig. 2).
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Figure 2 :

 

a) ƒchographie 20 MHz - b) Variation (        ) de la
longueur de lÕinterface derme-hypoderme (mm) (*p < 0,05)

 

a) 20 MHz ultrasound Ð b) Difference (        ) in length of the
dermis-hypodermis interface (mm) 

 

(*p < 0,05)
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